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MOIN, 
vielen Dank, dass Sie sich für eine Spezialliege der Firma SIMPEX entschieden haben. Dieses Produkt wurde speziell für 
den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen entwickelt und kombiniert Funktionalität mit modernem Design.

Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auffindbar in der Nähe des 
Produkts auf. Die hier abgebildeteten Anweiungen sind von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die das Produkt nutzt, 
bedient, reinigt oder desinfiziert. 

Modell Einsatzzbereich 

MEDI-SERVE

MAYO-SERVE

1. ZWECKBESTIMMUNG 
Die SIMPEX-Instrumententische sind für die sichere und stabile Erhöhung des Standes von Patienten oder medizinischem 
Personal während Behandlungen oder Eingriffen bestimmt. Sie gewährleisten Rutschfestigkeit und Stabilität und sind für 
den professionellen Einsatz in medizinischen Einrichtungen konzipiert.
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2. SICHERHEITSHINWEISE

 ACHTUNG
∎	Chromteile entahlten NICKEL und können somit eine Kontaktallergie auslösen  
∎	Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem ebenen, rutschfesten Untergrund steht.  
∎	Überschreiten Sie nicht die maximale Belastbarkeit des Produkts 
∎	Reparaturarbeiten dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal durchgeführt werden.  
∎ Benutzen Sie das Produkt nur in einwandfreiem Zustand, sowie zweckbestimmt, sicherheits- und gefahrenbewusst 
∎ Bei schrägen Böden ändert sich die Kippsicherheit, die Ausschubhöhe bzw aufliegendes Gewicht muss dementsptechend  
 reduziert werden
∎	abgestellte Tische sind durch festgestellte Bremsrollen zu sichern  
∎ Beachten Sie zusätzlich die allgemeingültigen gesetzlichen und sonstigen verbindlichen Regelungen  
 zur Unfallverhütung und Umweltschutz  
∎ Ersatzteile müssen den vom Hersteller festgelegten Anforderungen entsprechen.  
 Dies ist bei Originalersatzteilen immer gewährleistet

 HINWEIS
∎	Nehmen Sie keine Veränderungen, An- und Umbauten am Produkt ohne Genehmigung des Herstellers vor
∎	Die Traglastangaben gelten für gleichmäßig verteilte Last 
∎ Halten Sie die vorgeschriebenen oder in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Fristen für wiederkehrende 
 Prüfungen ein 
∎ Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß geltenden kommunalen Vorschriften auf dem Sperrmüll. 
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UDI-DI 4255626173 

Artikelnummer 40406

Tragkraft 6kg | 15 kg

Oberfl ächen gepulvert oder 
verchromt

Gestell T- oder H-Gestell

3. MAYO-SERVE

M
AY

O-
SE

RV
E

3.1 LIEFERUMFANG 

Die hier dargestellten Teile sind nur dann lose beiliegend, wenn diese nicht bereits in der Vormontage verbaut wurden. 
Bitte verwenden Sie auf keinen Fall Elektroschrauber oder Knarrenschlüssel, da die Bauteile hierfür nicht ausgelegt sind 
und dadurch zerstört werden. Alle Schrauben zunächst mit der Hand vormontieren und erst zum Schluss der Montage über 
Kreuz fest anziehen, so dass sich die Bauelemente optimal zueinander positionieren können. Bei Nichtbeachtung können 
wir feststellen, ob die Teile durch unsachgemäße Montage beschädigt wurden. Dann erfolgt nur kostenpfl ichtiger Ersatz.

Überprüfen Sie, die Vollständigkeit der beiglegten Teile.

A Grundrahmen Modell T 

B Grundrahmen Modell H 

C1 
SILENTIO-Rolle ungebremst
T 1x / H 2x Nr. 1898

D
Handrad
Nr. 2575 M8x20 mm

E Säule

F1 Scheibe Ø 40x8 mm 

G Schraube
DIN 912  M10x60 A2
Nr. SCH1795

Die Teile F1, F2+G sind für 
den Transport werkseitig 
eingeschraubt  –  
zur Montage bitte lösen

H Tischplatte 400 x 600 mm mit Aufkantung

I1 Rändelschraube
M6 DIN 446 A2 Nr. SCH1660 (2x)

Symbolhafte Darstellung der Rollen

C2
SILENTIO-Rolle gebremst
T 2x / H 2x Nr. 1899

I2 Scheibe 
DIN 9021 A2 Ø 6,4x18 mm
Nr. SCH1487 (2x)

F2 Federring 
DIN 127 Ø 18,1x10 mm 

Inbusschlüssel
DIN 911  SW8 Nr. SCH1695
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3.2 MONTAGE

1. Einsetzen der Rollen an den Modellen T und H

C1

A

B
C1

C2 C2

F1

E

A oder B

F2

2. Verschrauben von Säule und Rahmen 3. Verschrauben von Säule und Rahmen

G

D

Gewinde  
leicht  
einfetten

I2

4. Montage der Tischplatte

H  

I1
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UDI-DI 4255626174 

Artikelnummer 4064

Tragkraft 8kg  (Flexa)
12 kg (Alto | Alto Top)

Tischplattenverstellungen Alto | Alto Top | Alto 
Flexa

4. MEDI-SERVE

M
AY

O-
SE

RV
E

4.1 LIEFERUMFANG 

Die hier dargestellten Teile sind nur dann lose beiliegend, wenn diese nicht bereits in der Vormontage verbaut wurden. 
Bitte verwenden Sie auf keinen Fall Elektroschrauber oder Knarrenschlüssel, da die Bauteile hierfür nicht ausgelegt sind 
und dadurch zerstört werden. Alle Schrauben zunächst mit der Hand vormontieren und erst zum Schluss der Montage über 
Kreuz fest anziehen, so dass sich die Bauelemente optimal zueinander positionieren können. Bei Nichtbeachtung können 
wir feststellen, ob die Teile durch unsachgemäße Montage beschädigt wurden. Dann erfolgt nur kostenpfl ichtiger Ersatz.

Überprüfen Sie, die Vollständigkeit der beiglegten Teile.

J (3x)
ohne Bremse

I (1x)H (1x)

Inbusschlüssel (3x)
versch. Größen

G (1x)

F (2x) 
DIN 913-NIRO
M6x6 mm

K (2x)
mit Bremse

E (1x) 
Stativkappe mit
AQUA-Doppelstopp

A (1x)

C (5x)
DIN 912 M6x22

D (5x) DIN 985-8 
selbstsichernd

B (5x)

L (1x)

M (1x)

L1
Q (1x)

P1

P (1x)

Schraube (N) und 
U-Scheibe (O) sind 
vormontiert

A1 (1x) 
Zentrier- und 
Spannzange
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4.2 MONTAGE

D (5x)

A (1x)

C (5x)

A (1x) B (5x)

Die gebremsten Rollen  
niemals an zwei benachbarten  
Auslegern montieren!

JK J K

B (5x)

N

H

I

O

E

A1
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5.1 MAYO-SERVE

∎	SILENTIO-Rolle ohne Bremse Art.-Nr. ERSA4501
∎	SILENTIO-Rolle mit Bremse Art.-Nr. ERSA4503
∎	Handrad Art.-Nr. ERSA1651
∎	Tischplatte, Edelstahl Art.-Nr. ERSA2049
∎	Tischplatte, gepulvert Art.-Nr. ERSA2050
∎	Säule, Edelstahl Art.-Nr. ERSA2052

5.2 MEDI-SERVE

∎	Tischplatte, verchromt  Art.-Nr. ERSA1660
∎	Tischplatte, verchromt  Art.-Nr. ERSA1665
∎	SILENTIO-Rolle ohne Bremse Art.-Nr. ERSA4501
∎	SILENTIO-Rolle mit Bremse Art.-Nr. ERSA4503049

G

G 

Q

P
P1

Tischplatte fixieren  
mit 2x Schraube 9

F 

Zur Höhenverstellung der Tischplatte lösen Sie das Handrad 
(M). Schieben Sie den Ausschubstab in die gewünschte 
Höhe. Ziehen Sie das Handrad wieder fest an.

Sicherheitshinweis: 
Ein vorzeitiges Loslassen des Ausschubstabes führt zum 
schlagartigen Abfallen der Tischplatte. Unfallgefahr!

VARIANTE ALTO FLEXA VARIANTE ALTO / ALTO TOP

G

M

5. ERSATZTEILE
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5.1 WARTUNG

∎	Im Abstand von 6 Monaten sind alle Verschraubungen auf Festigkeit zu prüfen 
∎	Die Laufrollen sind je nach Verschmutzung - aber spätestens alle 3 Monate - gründlich zu reinigen, 
 um die Bremssicherheit und die elektrische Leitfähigkeit sicherzustellen.

5.2 PFLEGE

∎	ACHTUNG! Nicht mit tropfnassem Tuch arbeiten, da kein Wasser in die Bauteile eindringen darf
∎	Niemals Reinigungsmittel mit Scheuermittelzusatz nutzen 
∎	Chromflächen dürfen nicht mit Halogenen (zB: Jod, Chlor) in Berührung kommen, dies zerstört die Oberfläche 
∎	KEINE Sprühdesinfektion, damit kein Produkt in die Bauteile eindringt
∎	sämtliche Wirkstoffe müssen SOFORT nach der Einwirkzeit rückstandlos entfernt werden um  
 Folgeschäden zu vermeiden
Empfohlenes Desinfektions-Präparat: 
„Mikrozid sensitive Liquid“ und „Mikrozid sensitive Wipes“ aus dem Hause Schülke & Mayr* aus D-Norderstedt

ACHTUNG! Sollten Sie unübliche Veränderungen/
Geräusche/Gefährdungen während der Nutzung 
bemerken, bitten wir um sofortige Rückmeldung. Bis 
zur Klärung des Sachverhaltes darf eine Nutzung nicht 
mehr erfolgen.

Sie erreichen unseren Kundenservice wie folgt: 

Mail: info@simpex.de 

Telefon: +49 45 54 - 99 39 0 
(Mo. - Do. 8.00 - 16.00 Uhr | Fr. 8.00 - 14.00 Uhr)

6. WARTUNG UND PFLEGE

7. ENTSORGUNG

8. HERSTELLERANGABEN

Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den lokalen Vorschriften und Bestimmungen.  
Bei sichtbarer Kontamination ist vorab eine Desinfektion erforderlich. 

Kunststoffe und Metallteile sind recyclebar.

Hersteller: Firma SIMPEX GmbH  
Adresse:  Dr.-Hermann-Lindrath-Weg 22, 23812 Wahlstedt  
Kontakt:  04554 - 99 39 0 | info@simpex.de

2 Produkt/2.1 Produktportfolio/Dokumente/Bedienungsanleitungen/8 Weitere Produkte - MD I/2024-12 BADE Sonstiges Instrumententische |  
Stand 12/2024
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9 . KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung zur CE-Kennzeichnung
gemäß EU-Richtlinie für Medizinprodukte 2017/745 nach Anhang IV

Hersteller / Manufacturer SIMPEX GmbH
Dr.-Hermann-Lindrath-Straße 22
23812 Wahlstedt
Deutschland
SRN: DE-MF-000009464

Gekennzeichnet durch / Marked by

erklärt hiermit in eigener Verantwortung, dass folgende(s) Produkt(e) 
declares on its own authority that the following medical device(s)

Basis UDI-DI Artikelnummer
MAYO-SERVE 4255626146 40406

für folgende Zweckbestimmung
for the further purpose

Instrumentenzureichetisch zum Ensatz in medizinisch genutzen Räumen.
Instrument supply table to be used in a medical environment.

den grundlegenden Anforderungen der nachfolgenden Verordnung entsprechen
comply with the essential requirements of the following regulation

Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 05.04.2017
Agreement of the EU directive for medical devices 2017/745
Medical Device Regulation

mit folgenden angewandten Normen
with the following applied standards

DIN EN ISO 15223-1:2013-02 Medizinprodukte - Symbole zur Verwendung im Rahmen der vom Hersteller 
bereitzustellenden Informationen
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer
Part 1: General requirements

DIN EN ISO 13857:2008-06 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen 
mit den oberen und unteren Gliedmaßen
Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den 
oberen und unteren Gliedmaßen
Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by 
upper and lower limbs
Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs

Klassifizierung nach MDR
Classification according to MDR

Klasse 1 - gemäß Anhang VIII der MDR, Regel 1
Class 1 - Annex IV of MDR, Rule 1

Aussteller / Issued by Benjamin Storm (Geschäftsführer / CEO)

Wahlstedt, den 01.04.2023
Ort, Datum / place, date Unterschrift / signature
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EU-Konformitätserklärung zur CE-Kennzeichnung
gemäß EU-Richtlinie für Medizinprodukte 2017/745 nach Anhang IV

Hersteller / Manufacturer SIMPEX GmbH
Dr.-Hermann-Lindrath-Straße 22
23812 Wahlstedt
Deutschland
SRN: DE-MF-000009464

Gekennzeichnet durch / Marked by

erklärt hiermit in eigener Verantwortung, dass folgende(s) Produkt(e) 
declares on its own authority that the following medical device(s)

Basis UDI-DI Artikelnummer
MEDI-SERVE 4255626148 4064

für folgende Zweckbestimmung
for the further purpose

Instrumentenzureichetisch zum Ensatz in medizinisch genutzen Räumen.
Instrument supply table to be used in a medical environment.

den grundlegenden Anforderungen der nachfolgenden Verordnung entsprechen
comply with the essential requirements of the following regulation

Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 05.04.2017
Agreement of the EU directive for medical devices 2017/745
Medical Device Regulation

mit folgenden angewandten Normen
with the following applied standards

DIN EN ISO 15223-1:2013-02 Medizinprodukte - Symbole zur Verwendung im Rahmen der vom Hersteller 
bereitzustellenden Informationen
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer
Part 1: General requirements

DIN EN ISO 13857:2008-06 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen 
mit den oberen und unteren Gliedmaßen
Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den 
oberen und unteren Gliedmaßen
Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by 
upper and lower limbs
Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs

Klassifizierung nach MDR
Classification according to MDR

Klasse 1 - gemäß Anhang VIII der MDR, Regel 1
Class 1 - Annex IV of MDR, Rule 1

Aussteller / Issued by Benjamin Storm (Geschäftsführer / CEO)

Wahlstedt, den 01.04.2023
Ort, Datum / place, date Unterschrift / signature


