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UDI-DI 4255626142 

Artikelnummer 40972

Tragkraft 400kg 

ständige Last 135kg 

Armlehnen Keilkissen (Cuneo), 
Integralschaum (Vario)

Varianten
Cuneo, Cuneo Expander, 
Vario, Vario Perfekta, 
Vario Perfekta Expander

4. HAEMO-LINEA HA
EM

O-
LI

NE
A

4.1 LIEFERUMFANG 

Die hier dargestellten Teile sind nur dann lose beiliegend, wenn diese nicht bereits in der Vormontage verbaut wurden. 
Bitte verwenden Sie auf keinen Fall Elektroschrauber oder Knarrenschlüssel, da die Bauteile hierfür nicht ausgelegt sind 
und dadurch zerstört werden. Alle Schrauben zunächst mit der Hand vormontieren und erst zum Schluss der Montage über 
Kreuz fest anziehen, so dass sich die Bauelemente optimal zueinander positionieren können. Bei Nichtbeachtung können 
wir feststellen, ob die Teile durch unsachgemäße Montage beschädigt wurden. Dann erfolgt nur kostenpfl ichtiger Ersatz.

Überprüfen Sie, die Vollständigkeit der beiglegten Teile.

C (2x)

E (2x)

F (6x)

G (6x)

C (4x)

D (4x)

Vario Ecco Vario PerfektaE (2x)
A (1x)

B2 (2x)B1 (2x)

Cu
ne

o
Va

rio

B (2x)
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EM
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4.2 MONTAGE

Step 1 Step 2B

F

G

A

E

CD

Variante Cuneo

Variante Cuneo Expander

Montage der Armlehnen mit fest vorgewählter Breite.

C

B

A

Montage breitenverstellbarer Armlehnen

G

WICHTIG: 
Oberkante der Mutter und 
Gewindeende müssen bündig sein.   
Auf keinen Fall fest anziehen.

32 mm
fest               lösen

Schraubenschlüssel  
10x13 mm

M8x10/12

1.	 Schrauben C mit Inbusschlüssel SW 6 herausdrehen.

2.	 Armlehnträger A mit der gewünschten Lochgruppe in  
	 Halterung B zur Deckung bringen.

3.	 Schrauben C in der neuen Position wieder fest anziehen.

H
J

F
E
B
D
A

	 1 Gewindebohrung 
+ 	1 Lochreihe mit 
	 3 Gewindebohrungen

	 3	 Lochreihen 
à 	2 	 Bohrungen zur Wahl der lichten Armlehnendistanz
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EM
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Variante Vario

Montage der Integralschaumauflagen

Zuerst die Trägerstangen von oben in die Halterung 
stecken. Hierbei darauf achten, dass die innenliegende 
Hülse den Einsteckweg nicht versperrt. 

ACHTUNG: Auf KEINEN Fall zuerst das Handrad 
montieren. Es bestehlt die Gefahr, die Einsteckhülse 
zu beschädigen, was dazu führen kann, dass die 
Trägerstange nicht mehr einzuführen ist. 

E

∎	Infusionshalter HAEMO-CARE	 Art.-Nr. Z6194

4.4 ZUBEHÖRTEILE

4.3 VERSTELLBARKEIT DER ARMLEHNEN 

Variante Cuneo Variante Vario 

Rändelschrauben Armauflage

Armauflage verstellen: 	

1.	 Rändelschrauben lösen 

2.	 Armauflage in die gewünschte Position schieben 

3.	 Rändelschrauben wieder anziehen

Armauflage verstellen: 	

1.	 Schraube lösen  

2.	 Armauflage in die gewünschte Position bringen 

3.	 Schraube wieder anziehen

Seitenrahmen

lösen fest

lösen fest

E

D

C

lösen

fest

lösen

fest
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UDI-DI 4255626144 

Artikelnummer 40337

Tragkraft 400kg 

ständige Last 135kg 

Armlehnen Integralschaum (Vario)

Varianten drehbar oder 
verdrehgesichert

5. HAEMO-LIFT HA
EM

O-
LI

FT

3.

Handrad zum Einstellen 
des Gegendrucks der 
Rückenlehne (Ausgleich 
Körpergewicht)

1.

2.

4.

5.

1. Synchronmechanik
2. Sitzhöhe
3. Sitztiefe Schiebesitz
4. Sitzneigung
5. Gewichtsausgleich

Armaufl agen 
rundum drehbar

Armaufl agen 
schwenkbar

Armaufl agen 
höhenverstellbar

Armaufl agen in der Tiefe 
verstellbar

20 cm

28 cm

von 44-72 cm      
lateral verstellbar
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UDI-DI 4255626143 

Artikelnummer 40333

Tragkraft 500kg 

ständige Last 160kg 

Armlehnen Integralschaum (Vario)

6. HAEMO-SECUR HA
EM

O-
SE

CU
R

6.1 LIEFERUMFANG 

Die hier dargestellten Teile sind nur dann lose beiliegend, wenn diese nicht bereits in der Vormontage verbaut wurden. 
Bitte verwenden Sie auf keinen Fall Elektroschrauber oder Knarrenschlüssel, da die Bauteile hierfür nicht ausgelegt sind 
und dadurch zerstört werden. Alle Schrauben zunächst mit der Hand vormontieren und erst zum Schluss der Montage über 
Kreuz fest anziehen, so dass sich die Bauelemente optimal zueinander positionieren können. Bei Nichtbeachtung können 
wir feststellen, ob die Teile durch unsachgemäße Montage beschädigt wurden. Dann erfolgt nur kostenpfl ichtiger Ersatz.

Überprüfen Sie, die Vollständigkeit der beiglegten Teile.

C (2x)

E (2x)

B2 (2x)
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6.2 MONTAGE

Zuerst die Trägerstangen von oben in die Halterung 
stecken. Hierbei darauf achten, dass die innenliegende 
Hülse den Einsteckweg nicht versperrt. 

ACHTUNG: Auf KEINEN Fall zuerst das Handrad 
montieren. Es bestehlt die Gefahr, die Einsteckhülse 
zu beschädigen, was dazu führen kann, dass die 
Trägerstange nicht mehr einzuführen ist. 

E

∎	Infusionshalter HAEMO-CARE	 Art.-Nr. Z4346

4.3 ZUBEHÖRTEILE

6.3 VERSTELLBARKEIT DER ARMLEHNEN 

Armauflage verstellen: 	

1.	 Schraube lösen  

2.	 Armauflage in die gewünschte Position bringen 

3.	 Schraube wieder anziehen

E

D

C

lösen

fest

lösen

fest
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6.1 WARTUNG

∎	Die Laufrollen sind je nach Verschmutzung - aber spätestens alle 3 Monate - gründlich zu reinigen, 
	 um die Bremssicherheit und die elektrische Leitfähigkeit sicherzustellen. 
∎	 Im Abstand von 6 Monaten sind alle Verschraubungen auf Festigkeit zu prüfen 

6.2 PFLEGE

∎	ACHTUNG! Nicht mit tropfnassem Tuch arbeiten, da kein Wasser in die Bauteile eindringen darf
∎	Niemals Reinigungsmittel mit Scheuermittelzusatz nutzen 
∎	Chromflächen dürfen nicht mit Halogenen (zB: Jod, Chlor) in Berührung kommen, dies zerstört die Oberfläche 
∎	KEINE Sprühdesinfektion, damit kein Produkt in die Bauteile eindringt
∎	sämtliche Wirkstoffe müssen SOFORT nach der Einwirkzeit rückstandlos entfernt werden um  
	 Folgeschäden zu vermeiden
∎	Kunstlederbezüge benötigen keine materialerhaltende Pflege 
∎	Bezug kann feucht abgewischt werden, danach sofort trocken wischen. Bei stärkerer Verschmnutzung soll Seifenwasser 
	 genutzt werden. KEINE lösemittel- oder fetthaltigen Reinigungsmittel nutzen
∎	Verwenden Sie zum Schutz der Polsterbezüge unbedingt Medizinalabdeckungen
Empfohlenes Desinfektions-Präparat: 
„Mikrozid sensitive Liquid“ und „Mikrozid sensitive Wipes“ aus dem Hause Schülke & Mayr* aus D-Norderstedt

ACHTUNG! Sollten Sie unübliche Veränderungen/
Geräusche/Gefährdungen während der Nutzung 
bemerken, bitten wir um sofortige Rückmeldung. Bis 
zur Klärung des Sachverhaltes darf eine Nutzung nicht 
mehr erfolgen.

Sie erreichen unseren Kundenservice wie folgt: 

Mail: info@simpex.de 

Telefon: +49 45 54 - 99 39 0 
(Mo. - Do. 8.00 - 16.00 Uhr | Fr. 8.00 - 14.00 Uhr)

6. WARTUNG UND PFLEGE



14

7. ERSATZTEILE

7.1 HAEMO-STAT 

7.2 HAEMO-LINEA CUNEO

ERSA5001
4er-Set Fußstopfen 

ERSA1611- _ _
2er-Set Armaufl agen Cuneo

ERSA5002- _ _
Rückenpolster

ERSA1616- _ _
Sitzpolster für 
HAEMO-STAT XL 
HAEMO-STAT Expander

ERSA5003- _ _
Sitzpolster für 
HAEMO-STAT XXL 

ERSA1652
Spannhebel

7.2 HAEMO-LINEA CUNEO

ERSA914
Rändelschraube für 
Armaufl age Cuneo

ERSA1099-1
4er-Set Fußstopfen 

ERSA1606- _ _
2er-Set Armaufl agen Cuneo 

ERSA1522- _ _
Sitzpolster

ERSA1522- _ _
Rückenpolster
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7.3 HAEMO-LINEA CUNEO EXPANDER

7.4 HAEMO-LINEA VARIO ECCO

ERSA914
Rändelschraube für 
Armaufl age Cuneo

ERSA1099-1
4er-Set Fußstopfen 

ERSA1606- _ _
2er-Set Armaufl agen Cuneo 

ERSA1522- _ _
Sitzpolster

ERSA1522- _ _
Rückenpolster

ERSA1636
Handrad

7.4 HAEMO-LINEA VARIO ECCO

ERSA1636-1
Handrad 

ERSA1613
Armaufl age Vario ERSA1631

Klemmgelenk für 
Armaufl age Vario

ERSA1634
Auszugstange 
Vario Ecco

ERSA1099-1
4er-Set Fußstopfen 

ERSA5004- _ _
Rückenpolster für HAEMO-LINEA

ERSA1522- _ _
Sitzpolster für HAEMO-LINEA
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7.5 HAEMO-LINEA VARIO PERFEKTA

7.6 HAEMO-LINEA VARIO PERFEKTA EXPANDER

7.5 HAEMO-LINEA VARIO PERFEKTA

ERSA1635-1
Auszugstange 
Vario Perfekta

ERSA1099-1
4er-Set Fußstopfen 

ERSA1523- _ _
Rückenpolster für HAEMO-LINEA

ERSA1522- _ _
Sitzpolster für HAEMO-LINEA

ERSA1636
Handrad 

ERSA1613
Armaufl age VARIO ERSA1631

Klemmgelenk mit 
Verdrehsicherung

7.6 HAEMO-LINEA VARIO PERFEKTA EXPANDER

ERSA1635-2
Auszugstange 
Vario Perfekter Expander

ERSA1099-1
4er-Set Fußstopfen 

ERSA1636
Handrad

ERSA1613
Armaufl age VARIO

ERSA1631
Klemmgelenk mit 
Verdrehsicherung

ERSA1523- _ _
Rückenpolster für HAEMO-LINEA

ERSA1522- _ _
Sitzpolster für HAEMO-LINEA

ERSA1652
Spannhebel
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7.7 HAEMO-LIFT

7.8 HAEMO-SECUR

7.7 HAEMO-LIFT

ERSA1014-2
5er-Set Kugelgleiter

ERSA1301D
Gasfeder, drehbar
ERSA1301S
Gasfeder, verdrehgesichert

ERSA1635-2
Auszugstange 
Vario Perfekta Expander

ERSA1613
Armaufl age VARIO

ERSA1631
Klemmgelenk mit 
Verdrehsicherung

ERSA5012- _ _
Rückenpolster

ERSA5006- _ _
SitzpolsterERSA1652

Spannhebel

7.8 HAEMO-SECUR

ERSA1099-1
4er-Set Fußstopfen 

ERSA1522- _ _
Sitzpolster

ERSA5013- _ _
Rückenpolster

ERSA1635-1
Auszugstange 
Vario Perfekta 

ERSA1613
Armaufl age VARIO

ERSA1631
Klemmgelenk mit 
Verdrehsicherung
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8. ENTSORGUNG

9. HERSTELLERANGABEN

Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den lokalen Vorschriften und Bestimmungen.  
Bei sichtbarer Kontamination ist vorab eine Desinfektion erforderlich. 

Kunststoffe und Metallteile sind recyclebar.

Hersteller:	 Firma SIMPEX GmbH  
Adresse: 	 Dr.-Hermann-Lindrath-Weg 22, 23812 Wahlstedt  
Kontakt: 	 04554 - 99 39 0 | info@simpex.de

2 Produkt/2.1 Produktportfolio/Dokumente/Bedienungsanleitungen/2 Blutentnahmestühle - MD I/2024-12 BADE Blutentnahmestuehle | Stand 08/2025
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10. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung zur CE-Kennzeichnung
gemäß EU-Richtlinie für Medizinprodukte 2017/745 nach Anhang IV

Hersteller / Manufacturer SIMPEX GmbH
Dr.-Hermann-Lindrath-Straße 22
23812 Wahlstedt
Deutschland
SRN: DE-MF-000009464

Gekennzeichnet durch / Marked by

erklärt hiermit in eigener Verantwortung, dass folgende(s) Produkt(e) 
declares on its own authority that the following medical device(s)

Basis UDI-DI Artikelnummer
HAEMO-STAT 4255626112 40325
HAEMO-LINEA 4255626113 40972
HAEMO-LIFT 4255626114 40337
HAEMO-SECUR 4255626115 40333

für folgende Zweckbestimmung
for the further purpose

Blutentnahme-, Infusions- und Verbandstühle zum Einsatz in medizinisch genutzten Räumen.
Blood sampling, infusion and surgery first aid chairs to be used in a medical environment.

den grundlegenden Anforderungen der nachfolgenden Verordnung entsprechen
comply with the essential requirements of the following regulation

Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 05.04.2017
Agreement of the EU directive for medical devices 2017/745
Medical Device Regulation

mit folgenden angewandten Normen
with the following applied standards

DIN EN ISO 15223-1:2013-02 Medizinprodukte - Symbole zur Verwendung im Rahmen der vom Hersteller 
bereitzustellenden Informationen
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer
Part 1: General requirements

Klassifizierung nach MDR
Classification according to MDR

Klasse 1 - gemäß Anhang VIII der MDR, Regel 1
Class 1 - Annex IV of MDR, Rule 1

Aussteller / Issued by Benjamin Storm (Geschäftsführer / CEO)

Wahlstedt, den 01.03.2025
Ort, Datum / place, date Unterschrift / signature


